Knyszyn 11.03.2016 
  Dotyczy :      
Zamówienia Nr ZP-1/2016 przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów  opatrunkowych i pielęgnacyjnych, systemu zamkniętego pobierania krwi.
Pytanie 1-dotyczy § 2 ust. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „przydatność do użytkowania” sformułowania
 „o ile dany przedmiot zamówienia posiada termin przydatności do użytkowania określony przez wytwórcę”?
Zamawiający modyfikuje treść  § 2 ust. 2 – obowiązujący tekst to: 
Każda partia dostawy przedmiotu zamówienia, ujęta w § 1 niniejszej umowy musi posiadać dane dotyczące nazwy przedmiotu zamówienia i daty przydatności do użytkowania o ile dany przedmiot zamówienia posiada termin przydatności do użytkowania określony przez wytwórcę.
Pytanie 2-dotyczy § 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 3-dotyczy § 6 ust. 3Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, który z terminów rozpatrzenia reklamacji jakościowych  i odpowiedzi na nie jest właściwy?

Zamawiający modyfikuje treść  § 6 ust. 3 obowiązujący tekst to: 
Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w terminie:

-  dla reklamacji ilościowych – 5 dni roboczych,

-  dla reklamacji jakościowych 5 dni roboczych 
liczonych od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  od prac od dnia powzięcia wiadomości o brakach lub wadach, które wystąpiły w zareklamowanym przedmiocie zamówienia. 
Pytanie 4- dotyczy § 6 ust. 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie 3 dni roboczych.” na  „W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie 5 dni roboczych.” 
Zamawiający modyfikuje treść  § 6 ust. 3 obowiązujący tekst to:
 W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie 5 dni roboczych. 
Pytanie 5-dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości wprowadzenia zapisu : „Jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 6-dotyczy § 10 ust. 1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę? 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 7-dotyczy Zestawu II pozycji nr 7Czy zamawiający dopuści w Zestawie II probówki typu Eppendorf z PP o rozmiarach 11x 40 mm (pozostałe parametry bez zmian)? Czy zamawiający wymaga probówek autoklawowalnych?
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówki o rozmiarze 11x40 oraz informuje, że nie wymaga probówek autoklawowalnych. 
Pytanie 8- dotyczy Zestawu II pozycji nr 11Czy zamawiający dopuści bagietki o długości 125mm? Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 9- dotyczy Zestawu II pozycji nr 14 Z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?
Kolor wieczka dla Zamawiającego jest bez znaczenia.
Pytanie 10-dotyczy Zestawu II pozycji nr 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „MEDLANCE”? Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 11-dotyczy Zestawu II pozycji nr 17Czy zamawiający dopuści pojemniki z zakrętką o pojemności całkowitej 30 ml i pojemności użytkowej 25 ml? 

Zamawiający  wyrazi zgodę  na pojemnik 30 ml ale powinien on posiadać łopatkę.
Pytanie 12-dotyczy Zestawu II pozycji nr 18Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 13-dotyczy Zestawu II pozycji nr 22Co zamawiający rozumie przez pojęcie analogiczne, czy chodzi o kamery równoważne?

Tak, Zamawiający miał na myśli kamery równoważne.

Pytanie 14-dotyczy Zestawu II pozycji nr 23Czy zamawiający pisząc korki zewnętrzne z PE do probówek z poz. 28 miał na myśli pozycję 23?
Tak, Zamawiający miał na myśli pozycję 23.
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Pytanie 1 -Zestaw III, poz. 18:Czy Zamawiający miał na myśli zestaw o następującym składzie:
Kompres z gazy 17-nitkowej 8- warstwowy o wymiarach 10 cm x 10 cm – 6 szt.
                    Kompres z gazy 17-nitkowej 8 warstwowy  o wymiarach 5 cm x 5 cm – 4 szt.                                        Tupfer sączek z gazy 17-nitkowej o wymiarach 18 cm x 20 cm  – 3 szt.                                                       Pęseta medyczna – 1 szt. Nerka tekturowa – 1 szt. Kubek plastikowy 125 ml – 1 szt. 
Zamawiający odpowiada pozytywnie
Pytanie 2 Zestaw III, poz. 19:Czy Zamawiający miał na myśli zestaw o następującym składzie:
Tupfery z gazy 17-nitkowej o wymiarach 20 cm x 20 cm -  6 sztuk; Pęseta medyczna – 1 sztuk
Rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar M – 2 sztuki;
Serweta FB 60 cm x 50 cm z otworem ø5cm i rozcięciem – 1 sztuka.
Serweta FB 60 cm x 50 cm – 1 sztuka.

Zamawiający odpowiada pozytywnie
Pytanie 3 Zestaw III, poz. 20:Czy Zamawiający miał na myśli zestaw o następującym   składzie Serweta FB 60x50 cm - 1szt,Serweta FB 60x50 z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem - 1szt
Kleszczyki plastikowe KOCHER 14 cm - 1szt,Pęseta anatomiczna 13 cm -1szt,Kompresy z gazy 17-nitk. 8-warstowe 7,5x7,5  - 8szt,Pojemnik plastikowy 125 ml - 1szt,Tupfery kula 17-nitk. 20x20 cm - 5szt,Rękawice nitrylowe M - 2szt,Żel do cewnikowania z lidokainą 6 ml w strzykawce  – 1 szt, ulotka do żelu do cewnikowania,Strzykawka z 10 ml woda + gliceryna, sterylna – 1 szt

Zamawiający odpowiada pozytywnie
Pytanie 4 Zestaw III, poz. 21Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w opakowaniach a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III

Pytanie 5 Zestaw III, poz. 23Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy w opakowaniach a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
Pytanie 6 -dot. załączników i SWIZ:W pkt. IV  w rozdziale Inne dokumenty pkt. 2 SIWZ Zamawiający wymienia, iż do oferty należy dołączyć formularz ofertowy z wykorzystaniem formularza oferta załączonego do SIWZ posiadającego :- oświadczenie o oferowanym terminie ważności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego minimum 6-9  miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia, 
Druk Formularza ofertowego nie zawiera tego oświadczenia- czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dopisania tych informacji do formularza oferty we własnym zakresie czy zmodyfikuje załączony Formularz oferty? 
Zamawiający odpowiada, że druk OFERTA  zawiera 
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na :

Nazwa zestawu………………………………………………………………….

Wartość brutto……………………………………………………………………

Termin ważności …………………………………………………………………

 a zarazem:

- oświadczamy, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy – dotyczy zestawów nr I-IV, 

- oświadczamy, że akceptujemy oferowany termin płatności, nie krótszy niż wymagany przez Zamawiającego do  60 dni licząc od daty otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia,

- oświadczamy, że akceptujemy  sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 
5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o zapotrzebowaniu wyrażonym przez Zamawiającego.

Pytanie 7-dot. projektu umowy:Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
 Zamawiający odpowiada, że podtrzymuje zapisy SIWZ i zał. Nr 6 wzór umowy.
Pytanie 8-dot. projektu umowy:Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Zamawiający odpowiada, że podtrzymuje zapisy SIWZ i zał. Nr 6 wzór umowy.
Pytanie 9 -Czy Zamawiający zgadza się , aby kara w §12 pkt 1 naliczana była w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy? 
Zamawiający odpowiada, że podtrzymuje zapisy SIWZ i zał. Nr 6 wzór umowy.
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      Dotyczy pozycji 77:
1. Czy Zamawiający dopuści do oceny opakowania do sterylizacji- samoprzylepne torebki papierowo-foliowe w rozmiarze 135mm x 255mm?

Zamawiający  wyraża zgodę.
Dotyczy pozycji 85:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu AHD 1000 STERISOL op. 0,7l ? AHD 1000 jest produktem alternatywnym do AHD 2000, posiada ten sam skład jakościowy i ilościowy, wykazuje tą samą skuteczność działania w identycznym czasie ekspozycji oraz konfekcjonowany jest w opakowania o takiej samej pojemności.
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Zamawiający  wyraża zgodę.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zestawu III pozycji: 1,2,3,5 oraz utworzenie z nich osobnego zestawu?
   Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
2.       Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycje: 1,2,3,5): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.   
Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
3.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycje: 1,2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?   
Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
4.       Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycje: 1,2): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? 

 Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III       
5.       Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycje: 1,2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?         

Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
6.       Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycje: 1,2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?   
Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
7.       Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2750g?  

 Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
8.       Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3050g?  

Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
9.       Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycja 3): podkładów chłonnych w rozmiarze 60x90cm o chłonności co najmniej 1750ml?   
Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
10.   Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zestaw III; pozycja 5): jednorazowe myjki higieniczne w kształcie rękawicy o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu medycznego.

   Zamawiający odpowiada, że wymaga sprzętu zgodnie z zapisem  SIWZ i załącznikiem Nr 1 Zestaw III
1

